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DTX Studio Go Webクラウドポータルへのパーソナライズされたオンライ
ンアクセスにより、アカウント、ユーザーライセンスの管理、トレーニングへの
アクセス、ラボや紹介者とのコラボレーションが可能になります
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本書に記載されている以下の製品およびサービスにつきましては、2021年10月現在、
日本未発売となります。

・ DTX Studio™ Clinic

・ CM1 Milling unit

・ Plus+機能

DTX Studio™ Goの仕様および機能は、予告なく変更することがございます。
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DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Goとは？

ライセンス情報管理ウェブベースの

ポータルサイト

➢ オンラインプラットフォーム（ウェブサイト）

にアクセスして、ソフトウェアのバージョン、サ

ービス、およびご自身のライセンス情報につ

いての詳細を確認する事ができます。

➢ 最新のソフトウェア・インストールデータをご

自身でダウンロードすることができるだけで

なく、他の【 DTX Studio™ Implant 】や【

DTX Studio™ Lab 】ユーザーと接続し情

報をシェアする事ができます。

➢ ご自身のライセンスとライセンス内のDTX 

Studio™ユーザーをご自身のDTX 

Studio™Goの中で管理します。

➢ 接続している他のDTX Studio™ユーザー
を確認することができます。

https://go.dtxstudio.com/
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歯科医師 / 臨床医 歯科技工士

DSO / 大規模歯科医院

Clinic
DTX Studio

Lab
DTX Studio

Core
DTX Studio

患者データベースと全てのイメージ
ングデバイスとの接続および管理
（KAVOおよび他社のイメージング
デバイス機器）

歯科技工士のための補綴設計ソ
フトウェア –ラボでの製造とプ
ロダクションセンター製造

Go
DTX Studio

DTX Studio  
Clinic
＊日本未発売

DTX Studio Lab

歯科医師および臨床医の2Dおよび3D

診断（および治療計画）ソフトウェア

DTX Studioのすべてのソフトウェアバージョンおよび加入状況に関する詳細
情報を表示するオンラインプラットフォーム（ウェブサイト）
サージカルテンプレートの.stlファイルをダウンロードします

DTX Studio™ software platformとは？

Implant
DTX Studio
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DTX Studio™ suite

DTX Studio™ Clinic

DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Lab

DTX Studio™ suite は 3つのソフトウェアと1つのWeb Portalの総称です。

DTX Studio™ suiteの4つの主要コンポーネント: 

DTX Studio™ / Clinic (画像取得 と診断), Implant, Lab and Go

Dentist / Clinician Lab technician

DSO/ Large Practices

Diagnostics

Image acquisition

DTX Studio™ suite

DTX Studio™ Implant

Implant planning Prothetic design

Web-based portal

*日本未発売



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go User Manual 2.24.2

©Nobel Biocare Japan K.K. All rights reserved. MK478 2110

患者データのキャプチャ
診療におけるすべての画像データを取得し視覚
化するためのソフトウェア。 DTX Studioスイート
は、歯科医院や研究室のテクノロジを1つのプラッ
トフォームで結び付けます。

診断、計画、デザイン
DTX Studioスイートは、治療ソリューションをサ
ポートするため、顧客のニーズと臨床に最も最適
なソフトウェアモジュールです。
治療チームのコラボレーション力が向上します。

製作
DTX Studioスイートを使用すると、信頼できる
製造元と簡単に接続でき、最適な手術プロトコ
ルをサポートできます。

3Dおよび2Dイメージング装置との接続及び画像取得
⚫ KaVo、Gendex、i-CAT、Instrumentarium、
その他のイメージング機器

⚫ KaVo、DEXIS、Gendexおよびその他のイメージン
グ装置

口腔内患者情報の取得
⚫ LS 3スキャナーおよびその他のデスクトップスキャナー
⚫ DEXIS CariVu*とその他の口腔内カメラ

DTX Studio™ Clinic*

画像取得＆診断機能

DTX Studio™ Implant

インプラント治療計画
DTX Studio™ Lab

補綴装置デザイン

補綴装置の製造：
⚫ CAD / CAM修復物、樹脂模型および外科用テン

プレートのラボ製作
⚫ 工業用機器によるノーベルプロセラでの製造

インプラント手術
⚫ X-Guide 3Dナビゲーションインプラント手術
⚫ ノーベルガイド（パイロットガイドとフルガイド）による、

インプラント手術

DTX Studio™ suiteでは、顧客に合わせた
好み、患者のニーズに最も合ったワークフロー
を選択することができます。

ワークフロー効率を差別化し、サポートします。

DTX Studio™ suiteは、歯科医院から歯科
技工所まで、治療チーム全体をつなぎます。

誰もがどこからでも単一のソフトウェアソリュー
ションにアクセスして使用することができます。

Mac/Windowsの両方で利用可能*です。
(*DTX Studio™ Labソフトウェアを除く)

DTX Studio™ Go

( *カボデンタルシステムズ株式会社へお問い合わせください )

DTX Studio™ suite

*日本未発売
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One Connected Workflow DTX Studio™ suite

NobelProcera

Acquire

Diagnostic

functionality Plan

3D

IOS

2D

DTX Studio™ Clinic DTX Studio™ Implant DTX Studio™ LabDTX Studio™ Go

Diagnostic  
functionality

Treatment

Surgical

IOS Desktop

Collaborate
Acquire

Design

Treatment

Prosthetics Produce

Surgery

Clinic
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DTX Studio™ Go

1. 最初に「 DTX Studio™ Go」(ライセンス情報を管理するWebサイト)に、ログインしてください。

https://go.dtxstudio.com/

( 各種ソフトウェアから、ログイン画面に入ることができます。次項を参照ください。)

2. 【 DTX Studio™ Implant (NobelClinician® )】や【DTX Studio™ Lab (DTX Studio™ design)】の

Username、Password（ DTX Studio™ Implant/ DTX Studio™ Labと同じ）が必要になりますので
、事前にご確認ください。必要であれば変更することができます。

3. Username、Passwordを入力しログインしてください。

4. ログインできない場合は、P15のパスワードの新しい設定から [Forgot password?]を実行し、

ログインしてください。

ソフトウェアの名称とアイコンが変更になります

【 NobelClinician® 】

旧名称：NobelClinician® ( バージョン3.2まで )

新名称：DTX Studio™ Implant ( バージョン3.4から )

【 DTX Studio™ Design 】

旧名称：DTX Studio™ Design ( バージョン1.8まで )

新名称：DTX Studio™ Lab     ( バージョン1.10から )
DTX Studio™ Lab 

DTX Studio™ Implant 

DTX Studio™ Design

NobelClinician

DTX Studio™ Goログインについて

DTX Studio™ Goのログイン方法

https://go.dtxstudio.com/
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DTX Studio™ Lab トップ画面

Menuをクリックします

DTX Studio™ Lab メニュ－バー

Open DTX Studio Goをクリックします

DTX Studio Lab

【 DTX Studio™ Lab 】をお持ちの場合のログイン方法

➢ 【DTX Studio™ Lab)】を起動します。

➢ 画面左下の【Menu】をクリックします。

➢ Menuから【Open DTX Studio Go】を選択します。

➢ DTX Studio™ Goのログイン画面が開きます。

➢ ソフトウェアと同じ【ユーザーネーム】と【パスワード】でログインします。

DTX Studio™ Labソフトウェアからの直接ログインにつきまし
ては、【 Ver,1.10 】から可能となります。

https://go.dtxstudio.com/からログインしてください。
ユーザーネームが不明な場合は、
プロセラ・テクニカルサポートへお問い合わせください。

ソフトウェアからのログイン方法

https://go.dtxstudio.com/
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【 DTX Studio™ Implant ( NobelClinician® ) 】
をお持ちの場合のログイン方法

➢ 【 DTX Studio™ Implant ( NobelClinician® )】

を起動します。

➢ Menuから【DTX go】をクリックします。

➢ DTX Studio™ Goのログイン画面が開きます。

➢ ソフトウェアと同じ【ユーザーネーム】と【パスワード】でロ

グインします。

➢ 【ユーザーネーム】の確認方法は次項を参照ください。

NobelClinician® トップ画面

DTX goをクリックします

NobelClinician

●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●

ソフトウェアからのログイン方法
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【 DTX Studio™ Implant (NobelClinician®) 】
をお持ちの場合のユーザーネーム確認方法

➢ 画面左上の[DTX Studio Implant または、

NobelClinician]タブをクリックします。

➢ [Manage Account]を選択します。

➢ アカウント情報の[Username]をご参照ください。

●●●●●●●●

DTX Studio™ Implant 画面

DTX Studio™ Goのログイン方法

DTX Studio™ Go ログイン画面

●●●●.●●●●

●●●●●●●●●●
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DTX Studio™ Go ログイン画面

●●●●.●●●●

●●●●●●●●●●

新規に【 DTX Studio™ Implant 】および【 DTX Studio™ Lab 】をご購入された場合

1. 【 DTX Studio™ Implant (NobelClinician® )】や,、【DTX Studio™ Lab ( DTX Studio™ design ) 】購入時

の申込書に記入した登録電子メールアドレスに「Welcome to DTX!」のメールが届きます。
2. この電子メールのリンク先から「DTX Studio™ Go」にログインします。

3. 申込書に記入した[Username]と[DTX ID]の[Username]は、同じになります。
4. すでにご使用されている場合は、 https://go.dtxstudio.com/ にログインし、パスワードを新しく

設定してください。

●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●

メール画面

DTX Studio™ Goのログイン方法

https://go.dtxstudio.com/
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Welcome to DTX Studio!

【 DTX Studio™ Implant (NobelClinician® )】や【DTX Studio™ Lab (DTX 
Studio™ design)】購入時の申込書に記入した登録電子メールアドレス宛に
【Username】が記載されたメールが送信されます。

ユーザーネームが記載されています ユーザーネームが記載されています

DTX Studio™ Goのログイン方法
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最初に[Forgot password?]をクリックします。
1

申込書に記入したユーザー名を入力して[Reset password]をクリッ
クします。2

●●●●●,●●●●●

●●●●●,●●●●●

DTX Studio™ Goのログイン方法
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ご登録されたメールアドレスへ【Reset Password】のリンクが送信されま
すので、ご登録メールを確認してください。

3

DTX Studio™ Goのログイン方法
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申込書に記入した登録メールに下記メールが届きますので、パスワードのリセッ

ト[Reset password]をクリックします。4
パスワード設定してください。(10文字以上)

[Next]をクリックします。5
パスワードは少なくとも10文字で、大文字、小文字、数値、
特殊文字（！、@、＃、$、％、^、＆）を含む必要があります。

DTX Studio™ Goのログイン方法

●●●●●,●●●●●

●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●
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[ Back to Login Page ]をクリックし、DTX Studio Goにログインします。
6

DTX Studio™ Goが起動します
7

DTX Studio™ Go ログイン画面

●●●●.●●●●

●●●●●●●●●●

[ Back to Login Page ]をクリック

※注意
• 既にソフトウェアをお持ちの場合は、ソ
フトウェアのパスワードも変更されます。

• DTX Studio Goで設定したパスワー
ドでソフトウェアを起動してください。

DTX Studio™ Goのログイン方法
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設定 《言語設定》

➢ 言語設定を行います。

➢ メニューから〖Settings〗項目から

【Practice setup】を選択します。

➢ 〖My profile〗の〖General information〗項

目から【Edit】をクリックし、編集画面にし

ます。

【Edit】をクリックします

言語設定

【My profile】を
クリックします

【Practice setup】
をクリックします
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設定 《言語設定》

➢ 言語設定を行います。

➢ 【 Language 】の項をクリックします。

➢ 【日本語】(好みの言語)を選択します。

➢ 【Save】をクリックします。

●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

【日本語】をクリックします

【保存】します

【Language】欄をクリックします

●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

言語設定
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設定 《言語設定》

➢ 言語設定の完了。

言語設定
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DTX Studio™Go
の機能

DTX Studio™ Go
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メニュー

➢GOSHARE

➢オーダー

➢製品

➢設定

➢サポート

➢ログアウト

➢共有された症例

➢発注オーダー

➢受信リクエスト

➢ソフトウェア

➢デバイス(機器) 

➢ローカル製作 ( Labソフトのみ表示 )

➢プラクティスのセットアップ

➢コネクション(接続)

➢ユーザー

➢トレーニング

➢終了

DTX Studio™ Goの機能
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GoShare
ファイルをラボまたは紹介先と共有を行う

フレームワーク

*日本未対応

DTX Studio™ Go
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GoShare*

臨床医が様々なファイルを他の臨床医
やラボと共有できるフレームワーク

➢ ラボまたは、他の臨床医とコネク
トし、DTX Studio Goで患者ファイ
ルを簡単に共有できます。

➢ DTX Studio Clinicまたは、DTX 
Studio Goから直接共有を開始。

➢ 指示書を追加、共有ファイルを管
理します。

➢ GoShareフレームワークに直接書
き込むか、顧客が使用するテンプ
レートを添付します。

➢ ラボや紹介者と簡単に共同作業で
きます。

➢ 新しいファイル、新しいメモを追
加します。
(＊事前に共有先とのコネクトが必要です。)

DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Goの機能

＊【GoShare】は、2021年6月現在日本未対応のサービスです
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Orders
オーダー管理や修復物オーダー、オーダーリク

エスト管理のフレームワーク

DTX Studio™ Go
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DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Goの機能

フィルターが利用できます。

【DTX Studio™ Lab ( DTX Studio™ design ) 】 所
有のラボへ、オーダーを行うことができます

●●●●●●●●

オーダー送信

NobelProcera®製品の、ご自身の
オーダー送受信履歴をいつでも確認す
ることが可能です。

フィルター機能を利用して、特定のス
テータスのみ抽出することが可能です。

DTX ID を所有しているユーザーへ、
DTX Studio™ Goの「オーダーの作
成」から修復物を注文できます。

（ IOSファイルや口腔内写真を含める
ことができます）
(＊事前にラボとのコネクトが必要です。)
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Restoration Order Request

DTX ID を所有しているユーザーは、
DTX Studio™ Goの「Restoration 
Request」から修復物を注文できます。

（IOSファイルと臨床写真を含めるこ
とができます）

【DTX Studio™ Lab ( DTX Studio™
design )】のユーザーがソフトウェア
上でリクエストの受け取りが可能です。

DTX Studio™ Lab ソフトウェア画面

DTX Studio™ Go 画面

DTX Studio™ Goの機能

DTX Studio™ Go

●●●●●

●●●●●●●
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修復物オーダーリクエスト

DTX Studio™ Goからの修復物注文方法

（IOSファイルと臨床写真を含めることができます）

➢ 【発注オーダー】から 【新規作成】をクリックします。

➢ 【DTX Studio™ Lab ( DTX Studio™ design ) 】の

ユーザーがソフトウェア上で直接リクエストを受け取る事

が可能です。

DTX Studio™ Lab を所有している技工所とのコネクトが必要となります。

DTX Studio™ Goの機能
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修復物オーダーリクエスト

➢ リクエスト・リストから【修復物のオーダー】を選択します。

➢ 患者情報を入力します。

➢ 【次へ】をクリックします。

インプラント計画サービス（米国でのみ利用可能）

DTX Studio™ Lab Ver,1.10新機能 （日本でのサービスはありません）

リクエスト・リスト

修復物のオーダー

患者CTデータの共有（日本でのサービスはありません/DTX Studio Labユーザーは表示されません）

DTX Studio™ Goの機能



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go User Manual 2.24.2

©Nobel Biocare Japan K.K. All rights reserved. MK478 2110

修復物オーダーリクエスト

➢ 【歯科技工所】欄をクリックし、コネクト先を選択します。

(＊事前にラボとのコネクトが必要です。)

➢ 期日を選択します。

➢ 【次へ】をクリックします。

DTX Studio™ Goの機能
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修復物オーダーリクエスト

➢ 修復部位をクリックします。

➢ 補綴装置のタイプを選択します。

➢ オプションを選択します。

➢ インプラント情報を選択します。

(天然歯修復の場合はインプラント

情報は表示されません。)

➢ 【保存】をクリックします。

補綴タイプの選択

メーカーの選択

サイズの選択

インプラントの場合

例）
26番へNobelParallelCC RP用
Abutmentをオーダーする場合

DTX Studio™ Goの機能
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修復物オーダーリクエスト

➢ 他の修復物がある場合は【＋他の補綴修復

の追加】をクリックし追加します。

➢ IOSなどのデータがある場合は、【添付ファイル】

のタブをクリックします。
他の修復物を追加する場合

STLデータを添付する場合

複数の修復物を追加した場合

DTX Studio™ Goの機能
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修復物オーダーリクエスト

《ファイルの添付方法》

➢ 【添付ファイル】のタブをクリックします。

➢ ファイルを選択します。

• ドラッグ・アンド・ドロップ

• ファイルを選択をクリック

➢ 追加されたファイルを読み取った機器を選択し

ます。

➢ 【スキャン機器】欄をクリックします。

➢ 画面下の【終了】をクリックします。

必要なファイルを選択します

ファイルが追加された状態

【スキャン機器】欄をクリックし、
口腔内撮影に使用したスキャ
ナータイプを選択します

DTX Studio™ Goの機能
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修復物オーダーリクエスト

➢ DTX Studio™Goの【発注オーダー】に履歴が

表示されます。

DTX Studio™ Goの機能
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DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Goの機能

フィルターが利用できます。

●●●●●●●●

受信リクエスト

【 DTX Studio™ Implant 
(NobelClinician® )】や【DTX 
Studio™ Lab ( DTX Studio™
design )】間のリクエスト送受信履歴
をいつでも確認することが可能です。

フィルター機能を利用して、特定のス
テータスのみ抽出することが可能です。

コネクト先からリクエストが送信され
ると、受信側電子メールへ通知が送信
されます。

DTX Studio™ Goの【受信リクエス
ト】から詳細を確認することができま
す。

リクエストのステータスが確認できます
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Nobel Biocare Japan has sent a new service request

no-reply@dtxstudio.com差出人：

件 名：

●●●●●●●●●●●●●●●

修復物オーダーリクエスト 《受信側》

➢ オーダーリクエストが行われると、コネクト先へ電

子メールで通知が送信されます。

➢ DTX Studio™ Go【受信リクエスト】からオー

ダーの確認が取れます。

➢ 【 DTX Studio™ Lab ( DTX Studio™

design ) 】ソフトウェアを起動し、【受信リクエス

ト】から受信したデータを確認します。

DTX Studio™ Goの機能
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修復物オーダーリクエスト 《受信側》

《 DTX Studio™ Lab ( DTX Studio™ design ) 》

➢ 【DTX Studio™ Lab (DTX Studio™ design )】

ソフトウェアを起動します。

➢ 【Request】を選択します。

➢ オーダーしたケースを選択します。

➢ 【Start Request】をクリックし、データをダウンロード

します。

《 DTX Studio™ Lab ( DTX Studio™ design ) 》画面

DTX Studio™ Lab

DTX Studio™ Goの機能
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DTX Studio™ Goの機能

修復物オーダーリクエスト 《受信側》

《 DTX Studio™ Lab ( DTX Studio™ design ) 》

➢ ダウンロード後、設定画面に移行します。

➢ DTX Studio™ Labソフトウェアで通法に従い設

定を行います。

➢ トップ画面に【Scan or import your model】

が表示されたら、【Start】を選択します。

➢ IOSデータの設定画面から、通法に従いScan

設定を行います。

➢ 添付したデータが選択されています。

《 DTX Studio™ Lab ( DTX Studio™ design ) 》 ケース設定画面

DTX Studio™ Lab

添付したスキャンデータの設定

《 DTX Studio™ Lab ( DTX Studio™ design ) 》 トップ画面 スキャンデータ設定画面
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Products
ソフトウェアバージョンアップや様々な機器と接
続を行う、デバイス管理のフレームワーク

DTX Studio™ Go
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ソフトウェア管理

➢ 各種ソフトウェアのインストー
ラをダウンロードする事がでる
ようになり、自身のライセンス
のインストールキーを表示でき
ます。

(＊Care program = Maintenance feeを
更新している必要があります。)

➢ ユーザー自身のライセンスへ他
のユーザーを追加、または削除
を実行することができます。

➢ 新しいPCにソフトを入れなおす
際に、ご自身でライセンスを解
除することができます。

➢ ユーザーご自身でインストール
を実行することがでます。

DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Goの機能

*DTX Studio™ Care プログラム ( DTX Studio™Care program = Maintenance fee )

各ソフトウェアに適応するオプションプログラムです。

最新のソフトウェアへのアクセス、および進化するオペレーティング システムとの互換性を確保すると共に、
チーム連携の効率化を図るDTX Studio™Plus+機能オプションの購買(日本未発売)が可能になります。

ソフトウェア購入時に、12ヶ月分のプログラムが付属しており、その後は1年ごとの更新（月毎/年毎の支
払い）となります。
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ソフトウェア

➢ 各種ソフトウェアインストーラをダウン

ロードする事ができます。

➢ 自身のライセンスのインストールキーを表

示できます。

メニューから【ソフトウェア】を選択後、対象のSoftwareをクリックします。
ソフトウェア・ダウンロードページへ移ります。

DTX Studio™ Goの機能
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最新版をダウンロードが可能
（ご自身のバージョンをお確かめの上、実施してください)

ユーザーを追加します

クリックするとダウン
ロードが始まります

ライセンス情報

インストレーションキー
装置ID
ライセンスタイプ
ライセンス有効期限

ソフトウェア ( インストールの詳細 / ダウンロード )

➢ ユーザーご自身のライセンス情報を確認す

ることができます。

➢ 現在のソフトウェアバージョンを確認でき

ます。

➢ 最新バージョンのソフトウェアをダウン

ロードすることができます。

➢ ユーザーご自身で簡単にインストールを実

行することがでます。

➢ [ユーザーの追加]をクリックして、ユー

ザーを選択、追加します。

ユーザーの追加が可能なのは、複数のユーザーが許可されて

いるライセンスの場合のみとなります。

現在、 DTX Studio™ Implant Practice Setupライセン

スのみ追加可能です。

DTX Studio™ Goの機能
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カーソルを対象のライセンスに合わせると
右端に【●●●】マークが現れます。
【●●●】クリックし【インストールの削除】
を選択するとライセンスが解除されます

インストール状況 (1つライセンスを使用している場合)

ソフトウェア

( インストールの詳細 / インストールライセンス解除 )

➢ ユーザーご自身でインストール・キーの確認と、イン

ストールライセンスの解除が行えます。

➢ ユーザーご自身で、新しいPCへソフトウェアの再イ

ンストールが可能です。

➢ 新しいPCにインストールする場合は、以前ご使用

していたPCのライセンスを解除する必要があります。

インストール状況を確認し、必要に応じて、ライセ

ンスの解除を行います。

➢ (0/2)…未インストールの状態

➢ (1/2)…2ライセンス、1インストールの状態

➢ (2/2)…2ライセンス、2インストールの状態

ライセンスの解除方法

DTX Studio™ Goの機能
インストールライセンスとは、

➢ DTX Studio ™ Implant Single Userライセンスには、1つのソフトウェアで2台のPCにインストールができます。

➢ DTX Studio ™ Labライセンスには、1つのソフトウェアで１台のPCにインストールができます。

➢ 新しいPCにライセンスを登録する場合は、インストールの削除を行った後、インストールを行います。

ライセンス

インストレーションキー
装置ID
ライセンスタイプ
ライセンス有効期限
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ソフトウェア

( サブスクリプション / ソフトウェアライセンス自動更新設定 )

ライセンス自動更新の解除

➢ ユーザーご自身でライセンスの自動延長解約が行えます。

➢ 解約を行わない場合は、ライセンスは自動更新されます。

➢ ライセンスは、自動更新設定となっています。

➢ ライセンス更新の1日前まで解約が有効です。

➢ 自動ライセンスを解約する場合は、DTX Studio™ Care*

項目の[詳細]をクリックし解約を行います。

ライセンス有効期限

ライセンス解約時の注意

DTX Studio ™ ライセンスを解約した場合は、以下のご利用が出来なくなりますのでご注意ください。

・ ソフトウェア・アップデートがご利用できません。 ・ テクニカルサポートが受けられません。 ・ コネクト機能が使用できません。(症例の共有および修復オーダー含む)

詳しくは、ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社/営業担当者または、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

*DTX Studio™ Care プログラム

( DTX Studio™Care program = Maintenance fee )

各ソフトウェアに適応するオプションプログラムです。

最新のソフトウェアへのアクセス、および進化するオペレーティング システ
ムとの互換性を確保すると共に、チーム連携の効率化を図るDTX 
Studio™Plus+機能オプションの購買(日本未発売)が可能になります。

ソフトウェア購入時に、12ヶ月分のプログラムが付属しており、その後は
1年ごとの更新（月毎/年毎の支払い）となります。

DTX Studio™ Goの機能
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ソフトウェア

( サブスクリプション / ソフトウェアライセンス自動更新設定 )

➢ ライセンスの自動更新の解除を行う場合は、[サブスクリプ

ションを解約する]をクリックします。

➢ [停止]をクリックします。

操作には十分ご注意ください。

DTX Studio™ Goの機能
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ソフトウェア

( サブスクリプション / ソフトウェアライセンス自動更新設定 )

➢ 解約された状態。

ライセンス有効期限内の場合

ライセンス有効期限が過ぎている場合

DTX Studio™ Goの機能

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●
●●●●●
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ソフトウェア

( サブスクリプション / ソフトウェアライセンス自動更新設定 )

ライセンス自動更新の再設定

(ライセンス有効期限内にのみ設定可能です)

➢ 再度自動更新の設定を行う場合は、DTX Studio™

Careの[詳細]をクリックします。

DTX Studio™ Goの機能

ライセンス有効期限
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ソフトウェア

( サブスクリプション / ライセンス自動更新設定 )

➢ ライセンスを再度自動更新に設定する場合は、[再有効化]

をクリックします。

➢ [サブスクリプションを再有効化にする]をクリックします。

DTX Studio™ Goの機能
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ソフトウェア

( サブスクリプション / ライセンス自動更新設定 )

➢ 自動更新設定が有効化されている状態。

DTX Studio™ Goの機能
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ソフトウェア ( 製品情報 )

➢ [製品情報]をクリックし、製品情報が確認できます。

【 DTX Studio™ Implant ( NobelClinician® ) 】 【 DTX Studio™ Lab ( DTX Studio™ design ) 】

DTX Studio™ Goの機能
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ソフトウェア ( 追加のリソース )

➢ ソフトウェアのバージョンに合わせた、ソフトウェア情報、コンピューターガイドライン、インストールガイド、ライブラリーデータなどがダウンロードできます。

【 DTX Studio™ Implant ( NobelClinician® ) 】 【 DTX Studio™ Lab ( DTX Studio™ design ) 】

DTX Studio™ Goの機能
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ソフトウェア ( バージョン履歴 )

➢ [バージョン履歴]をクリックし、バージョン履歴の確認と、以前までのソフトウェアがダウンロードができます。

対象のバージョンをクリックすると、インストーラー
が、ダウンロードが開始されます

対象のバージョンをクリックすると、インストーラー
が、ダウンロードが開始されます

【 DTX Studio™ Implant (NobelClinician® ) 】 【 DTX Studio™ Lab ( DTX Studio™ design ) 】

DTX Studio™ Goの機能
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機器 ( デバイス )

➢ DTX Studio™ Goでは、IOSや
Milling Machineなど、ご使用機
器《Device》の登録を行うこと
により、 DTX Studio関連ソフ
トウェアへコネクトされます。

DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Goの機能

DTX Studio™ Labソフトウェアの
Open およびProライセンスをご使
用の場合は、必ずIn-Lab milling機器
をご登録してくだい。

ご不明な場合は、
プロセラ・テクニカルサポートへご連絡
ください。
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機器 (機器の登録)

《機器の登録方法》

➢ メニューから【機器】を選択後、画面右上の【機

器の登録】をクリックします。

➢ 【機器の登録】ウィンドウが展開されたら【機器

の検索または選択】欄をクリックします。

機器の登録を行います。

【機器の検索または選択】をクリックします

DTX Studio™ Goの機能
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機器 (機器の登録)

《機器の登録方法》

➢ プルダウンメニューからご使用になる機器を選択

します。

➢ 【機器のラベル】に表示したい機器の名前を入力

します。(使用しやすいように自由に入力できます)

➢ 入力後【登録】をクリックします。

【機器の検索または選択】

●●●●●●●●●

DTX Studio™ Goの機能

【機器のラベル】
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登録された機器

機器 (機器の登録)

《機器の登録方法》

➢ 機器ホーム画面に【機器】のアイコンが表示され

登録完了です。

DTX Studio™ Goの機能
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機器 (機器の編集と削除)

《登録した機器の編集と削除方法》

➢ 機器ホーム画面のアイコンにカーソルを合わせ表示

された【詳細】をクリックし、機器の編集・機器の

削除を行います。

➢ 機器の編集：登録した機器名を変更します。

➢ 機器の削除：登録した機器を削除します。

➢ 追加のリソースがある場合はクリックします。

機器の編集と削除を行います

DTX Studio™ Goの機能

アイコンに
カーソルを合
わせると【詳
細】ボタンが
表示されます
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ローカル製作

In-lab Milling – authentic VITA 
parameters

➢ 《 パラメータファイル 》

➢ ラボで製造される修復物のため
にVITA社から供給される材料パ
ラメータを使用します

➢ DTX Studio Goからファイルを
ダウンロードし、DTX Studio 
Labソフトウェアにインポート
します。

DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Goの機能

ダウンロードをクリックすると、
ファイルがダウンロードされます

DTX Studio™ Go DTX Studio™ Lab

ダウンロードされ
たファイルをPCに
保存します

パラメータファイルは、DTX Studio™ Labソフトウェア V1.10

からご使用いただけます。
Open およびProライセンスをご使用の場合のみ利用可能です。
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ローカル製作

In-lab Milling – authentic VITA parameters

《 パラメータファイルの取り込み方法 》

➢ DTX Studio™ Goからダウンロードしたパラメータを、

DTX Studio™ Labへインポートします。

➢ DTX Studio™ Labソフトウェアを起動させ、トップ画面

左下の【Menu】をクリックします。

➢ Menuバーの右上【Settings】を開きます。

DTX Studio™ Labトップ画面

Menuをクリックします

DTX Studio™ Lab Menu

Settingsをクリックします

DTX Studio™ Lab

DTX Studio™ Goの機能
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ローカル製作

In-lab Milling – authentic VITA parameters

《 パラメータファイルの取り込み方法 》

➢ Settingsウィンドウから【In-lab production】を開

きます。

➢ 【 Import parameter file 】をクリックします

➢ 【 Browse 】をクリックし、ファイルを選択します。

DTX Studio™ Lab Settings 画面

Import parameter file
をクリックします

In-lab production
をクリックします

保存したファイルを
選択します

ファイルを選択するため、【Browse】
をクリックします

DTX Studio™ Lab

DTX Studio™ Goの機能
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ローカル製作

In-lab Milling – authentic VITA parameters

《 パラメータファイルの取り込み方法 》

➢ ファイルが選択されたら、【 Select 】を選択します。

➢ 【Imported parameter files】画面に登録され

ます。

➢ 【 OK 】をクリックし、終了します。

DTX Studio™ Lab Settings 画面

ファイルが選択されたら、
【Select】をクリックします

選択したファイル
が登録されます

不必要なファイルは【remove】
から削除できます

DTX Studio™ Lab

DTX Studio™ Goの機能
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登録したパラメータが表示されます
＊In-Lab Millingのみ

DTX Studio™ Labケース作成画面

ローカル製作

In-lab Milling – authentic VITA parameters

《 パラメータファイルの取り込み方法 》

➢ 登録したパラメータが表示されます。

DTX Studio™ Lab

DTX Studio™ Goの機能
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Settings
ライセンスや、ユーザー管理を行う

フレームワーク

DTX Studio™ Go



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go User Manual 2.24.2

©Nobel Biocare Japan K.K. All rights reserved. MK478 2110

プラクティス・セットアップ

➢ ユーザーのプロフィル写真を追
加し、ロゴを追加することがで
きます

➢ アカウントの電子メールアドレ
スを変更することができます

➢ ユーザーご自身で電子メールア
ドレス設定を変更することがで
きます

➢ DTX Studio Careの請求方法を
設定できます。

DTX Studio™ Go

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

DTX Studio™ Goの機能

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

マイプロファイル

➢ ユーザーのプロファイル写真を追加し、歯科医院

や歯科技工所のロゴを追加することができます

➢ アカウントの電子メールアドレスを変更すること

ができます

➢ ユーザーご自身で電子メールアドレス設定を変更

することができます

➢ DTX Studio™のパスワードを変更する事ができ

ます。

➢ 2段階認証を設定できます

DTX Studio™ Goの機能
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DTX Studio™ Goの機能

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

画像の追加と削除を
することができます

パスワードを変更する
ことができます

クリックして
編集画面を開
きます

2段階認証が設定できます

2段階認証を使用すると、DTX Studio™アカウントのセキュリティ・レベルが高まります。
サイトの全ユーザーは、2要素認証を認証システム・アプリで有効にする必要があります。
全ユーザーは、DTX Studio™デスクトップ・ソフトウェアにログインするために30日ごとにセキュリティ・
コードを入力する必要があります。これによりアカウントの安全を確保できます。

Danaher Dental Platform
から新製品や最新情報に関
する情報を受け取ります

マイプロファイル

一般情報は【編集】ボタンをクリックし、編集画面から変

更が可能です。

➢ 一般情報を編集することができます。

(性・名、言語、電子メールアドレス)

➢ セキュリティーを設定することができます。

(パスワード変更、2段階認証設定)

➢ プロファイル写真の設定・削除が行えます。
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マイアカウント

➢ サイト(アカウント)を編集することができます。

(サイト名、電子メール、サイト写真、住所)

➢ カーソルを合わせると、編集マークが出現します。

クリックして、編集画面を開きます

●●●●●●●●●●●

カーソルを登録されている行に合わせると、編集マークが出現します
クリックして、編集画面を開きます

●●●●●

DTX Studio™ Goの機能
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マイアカウント

➢ サイト(アカウント)を編集すること

ができます。

サイト名

電子メール

サイト写真

住所

➢ カーソルを合わせると、編集マーク

が出現します。

クリックして、編集画面を開きます。

➢ 編集後、【保存】をクリックします。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

クリックして写真を選
択することができます

●●●●●●●●

DTX Studio™ Goの機能
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請求書*

➢ 各サービスの支払い方法設定を行う

ことができます。

⚫ DTX Studio Care

⚫ Plus+Features

⚫ Other survice

⚫ クレジットカード情報の追加

*【請求書】に関するサービスは、日本では開始

されていません。

DTX Studio™ Goの機能
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プリファレンス

➢ 地域設定を行うことができます。

⚫ 歯式設定 (FDI、Univ)

⚫ 日時設定

DTX Studio™ Goの機能
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マイサービス

➢ 日本では未対応のサービスとなります。

DTX Studio™ Goの機能
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コネクト機能

➢ 他のDTX Studio™ユーザーと接続
する事で、オーダーリクエスト
やデータの送受信が可能となり
ます。

➢ 従来のように弊社カスタマー
サービスに依頼せず、他のDTX 
Studio™ユーザーにDTX Studio
Goから接続依頼を行なう事が可
能です。

※双方の同意が必要です

➢ 相手のDTX-IDを入力して新しい
接続を追加します。

➢ ライセンス間で送受信される
データの概要を確認することが
できます。

DTX Studio™ Go

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●

DTX Studio™ Goの機能
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コネクト先を検索します

ライセンス間で送受
信されているデータ
の概要を確認するこ
とができます

コネクトが確立されると、
コネクト先が表示されます

＊コネクトしていない場合は空欄と
なります

DTX Studio™ Goの機能

コネクション

➢ 従来のような、NobelBiocareカスタマーサービスに依頼

する事無く、他のDTX Studio™ユーザーと、直接接続する

ことが可能です。

(＊双方の同意が必要となります。)

➢ コネクトを使用し、他のDTXユーザーと、各種ソフトウェア内

でデータ送受信が可能となります。
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コネクション

➢ 【アカウントの検索】をクリックし、アカウントの検索画面に進

みます。

コネクト先を追加検索します

コネクトが確立されると、コネクト先が表示されます

＊コネクトしていない場合は空欄となります

コネクト先を検索します

DTX Studio™ Goの機能
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コネクションの確立 (依頼)

➢ 相手先の[DTX IDまたはユーザー名 ]で検索を行います。

または

➢ [DTX IDまたは電子メールアドレスで招待する ]をクリックし

ます

➢ 相手のDTX ID, 氏名, メッセージを入力し、[ 招待状を送

信 ]をクリックします。

送信が成功すると、

の表示が、画面下に表示されます。
➢ 【DTX IDまたは電子メール

アドレスで招待する】をク
リックします

➢ 相手のDTX ID, 氏名, メッ
セージを入力し、[招待状を
送信]をクリックします

＊コネクト希望先のご登録のメールア
ドレスに招待メールが送信されます

➢ サービスプロバイダー
*日本では対応していません

DTX Studio™ Goの機能
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DTX IDの確認方法

・DTX Studio™ Implant

DTX Studio Implantのタブをクリックします

アカウントの管理をクリックします

接続をクリックします

●●●●●●●●●●●●●●●● DTX IDを確認します

DTX Studio™ Goの機能
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Account detailsをクリックします

DTX IDの確認方法

・DTX Studio™ Lab

Menuをクリックします

●●●●●●●●●●●●●●●●

DTX IDを確認します。

●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●

DTX Studio™ Goの機能
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コネクションの確立 (承認)

➢ 相手先の電子メールに【Invitation(New connection!)】

が送信されます。

電子メール内の【Accept】をクリックすると、コネクションが

確立されます。

Invitation to connect from (登録名)

(登録名) via DTX Studio  〈no-reply@dtxstudio.com〉

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Congratulations!

画面が出現し完了です

差出人：

件 名：
DTX Studio™ Goの機能
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Your invite to connect with (登録名) was declined

no-reply@dtxstudio.com差出人：

件 名：

コネクションの確立 ( 却下/Reject )

➢ リクエストが却下されると、送信元の電子メールに

【 Request declined 】が送信されます。

●●●●●●●●●●●●●●●

DTX Studio™ Goの機能
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コネクションの確立 (確立)

➢ 送信元の電子メールに【New connection with 

登録名】の電子メールが送信されます。

➢ コネクト先の下部に表示されている【保留中】表示が

消えると、コネクションが確立されます。

登録名

保留中が消えると
コネクションが確
立されます

【New Connection …】メールが届き、
コネクトが確立されます (送信元)

DTX Studio™ Goの機能
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コネクションの確立 (確立)

コネクション
の確立

DTX Studio™ Goの機能
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コネクションの確立 (解除)

➢ 確立してあるコネクトを解除することができます。

➢ 【・・・】をクリックし、【コネクションの削除】を選択します。

➢ 別ウィンドウから【OK】をクリックし、コネクションを削除

します。

➢ ＊接続が解除されると、サービスリクエスト

を送受信できなくなります。

DTX Studio™ Goの機能
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ユーザー

➢ 同一のライセンスを複数のユー
ザーで使用する事が可能です。

➢ ユーザーは、同一ライセンス内
であっても、個別にソフトウェ
アを使用できます。

➢ ユーザーを追加することができ
ます。(ソフトウェアタイプによ
り、ユーザー数には制限があり
ます)

➢ 【新しいユーザーの追加 】から
ユーザーを追加します。

➢ 編集画面から、ユーザー情報を
入力し保存します。

DTX Studio™ Go

●●●●●●●

DTX Studio™ Goの機能

●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●●

●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●●

●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●●

●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●●

●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●●

●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●●

●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●●

●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●●

●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●●

●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●●

●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●●

●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●●

●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●●

●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●●

●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●●
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ユーザー

➢ ユーザーを追加することができます。

(ソフトウェアタイプにより、ユーザー数には制限

があります)

➢ 【新しいユーザーの追加 】からユーザーを追加し

ます。

➢ 編集画面から、ユーザー情報を入力し保存します。

ユーザーを追加する場合は、クリ
ックして編集画面を開きます

DTX Studio™ Goの機能

●●●●●●● ●●●●●●●

●●●●●●● ●●●●●●●

ユーザー情報入力後
保存します



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go User Manual 2.24.2

Need heｌp?
DTX Studio 各ソフトウェアのトレーニング

フレームワーク

DTX Studio™ Go
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ヘルプ

➢ 各DTXソフトウェアのユーザー
向けトレーニングビデオを閲覧
できます。

・DTX Studio™ Clinic

・DTX Studio™ Implant

・DTX Studio™ Lab

・DTX Studio™ Go

*グローバル・テクニカルサポート情報に記載され
ているサポートデスクは、日本語未対応です。

ご不明な場合は、ノーベル・バイオケア・ジャパン
株式会社－プロセラ・テクニカル・サポートまでお
問い合わせください。

DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Goの機能



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go User Manual 2.24.2

©Nobel Biocare Japan K.K. All rights reserved. MK478 2110

トレーニング

➢ DTX Studio™ソフトウェアのHow

to Videoを見ることができます。

➢ 各項目をクリックします。

DTX Studio™ Goの機能
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画面上でマウスをスクロールさせます。
How to video 閲覧ページから、各項目をクリックすると操作方法を閲覧する事ができます。DTX Studio™ Goの機能

DTX Studio™ ImplantDTX Studio™ Clinic

*日本未発売
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画面上でマウスをスクロールさせます。
How to video 閲覧ページから、各項目をクリックすると操作方法を閲覧する事ができます。DTX Studio™ Goの機能

DTX Studio™ GoDTX Studio™ Lab



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go User Manual 2.24.2

©Nobel Biocare Japan K.K. All rights reserved. MK478 2110

™ についてご不明点などございましたら、
下記または、営業担当者までお問い合わせください。

™ 登録方法や操作方法など

ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社
プロセラ・テクニカルサポート

：

営業時間：月～金 時（土・日・祝日は除く）

™ ライセンスについてのお問い合わせなど

ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社
カスタマー・サービス

： ※自動音声ガイダンス後 プッシュダイヤル： 番を選択

営業時間：月～金 （土・日・祝日は除く）
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